
有毒ガス検知器点検及びセンサー交換 仕様書 

 

 

１ 件名   

有毒ガス検知器点検及びセンサー交換 

 

２ 規格・数量及び配置場所 

①  理研ＧＸ－２０１２ＴＹＰＥＢ／Ｈ（１台） 

   消防署      酒田市大町字上割４３番地の１ 

②  ＭＳＡアルティア５Ｘ（３台） 

消防署      酒田市大町字上割４３番地の１ 

消防署平田分署  酒田市飛鳥字契約場３０番地 

  消防署立川分署  庄内町狩川字外北割８６番地３ 

 

３ 履行期限 

令和６年１２月２７日（金） 

  

４ その他 

  配置場所への引取り及び納品とする。 

   ＭＳＡアルティア５Ｘ点検時は、代替機の準備を含むものとする。 


